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Abstract Article Info 

Background and Aims: One of the concerns of dentists is selecting a suitable brand of stainless 
steel crowns with maximum dimensional adaptation with primary teeth. The aim of this study was 
to compare the primary molar crown dimensions with that of two brands of stainless steel crowns 
(SSCs) in a sample of Iranian children. 
Materials and Methods:  In this study, 130 eligible children between 3 and 12 years (66 boys,  
64 girls) were selected. After recording the demographic information, the mesiodistal, buccolingual 
and occluso-gingival dimensions of first (D) and second (E) primary molars were measured on dental 
casts and compared with the dimensions of KTR (MeiMeiMinBenjing, Benjing, China) and 
Shinghung (Shinhungcompany, Seoul, South Korea) SSCs. Data were assessed using chi-square test 
and Pearson correlation coefficient. P<0.05 was considered statistically significant. 

Results: In this study, the most dimension matching of the teeth with that of SSCs were observed 
mesiodistally in upper D and lower D, buccolingualy in the upper D and lower D, and occluso-
gingivaly in upper D and lower E. The most cases of mismatch in the mesiodistal dimensions of the 
teeth with that of SSCs were observed in the lower E and upper D. Also, the most cases of mismatch 
in the buccolingual dimension were found for upper E and lower E. 
Conclusion: Both SSCs brands in this study showed significant dimensional adaptation with the 
primary teeth in Iranian children. The most dimensional adaptation was between KTR SSCs and 

maxillary primary molars, and between Shinhung SSCs and mandibular primary molars. 
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٢ 

 
 (SSC) دو برند روكش فولادي ضد زنگبا  ي مولر شيريهادندانتاج مقايسه انطباق ابعادي 

 ي از كودكان ايرانياهدر نمون

  
  ،*٥آيدا مهدي پور ،٤، علي صالح٣، منصوره حداد زاده٢، مصطفي واحديان١مهرداد كهوند

 دندانپزشكي كودكان، دانشكده دندانپزشكي شاهد، تهران، ايرانآموزشي گروه  استاديار -١

  دانشگاه علوم پزشكي قم، قم، ايران ،بهداشتدانشكده ، و آمار زيستي پيدميولوژيا آموزشي استاديار گروه -٢
  كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي قم، قم، ايرانعضو  -٣
 مركز تحقيقات سلولي مولكولي، دانشگاه علوم پزشكي قم، قم، ايرانعضو  ؛كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي قم، قم، ايرانعضو  -٤

مركز تحقيقات سلولي مولكولي، دانشگاه علوم ؛ عضو دانشگاه علوم پزشكي قم، قم، ايران ،دانشكده دندانپزشكيدندانپزشكي كودكان، آموزشي گروه  ياردانش -٥
  پزشكي قم، قم، ايران

 
  اطلاعات مقاله  چكيده

د مناسب و با برن (SSC) ي دندانپزشكان انتخاب روكش از جنس فولاد ضد زنگهايكي از چالش زمينه و هدف:
ي مولر شيري با دو هانحاضر مقايسه انطباق ابعادي تاج دنداباشد. هدف از مطالعه حداكثر سازگاري با دندان شيري، مي

  برند روكش فولادي ضد زنگ بود.

اطلاعات  دختر) انتخاب شدند. پس از اخذ ٦٤پسر و  ٦٦سال واجد شرايط ( ١٢تا  ٣كودك  ١٣٠ روش بررسي:
  وي كست دنداني ري مولر اول و دوم شيري هافيك ابعاد مزيوديستال، باكولينگوال و اكلوزوجينجيوال دنداندموگرا

و ضريب  chi-squareتست  با استفاده از هامقايسه شد. داده Shinghungو  KTRي دو برند هااندازه گيري و با ابعاد روكش
  دار در نظر گرفته شد.از نظر آماري معني >٠٥/٠P و ارزيابي شدند Pearsonهمبستگي 

ي مولر اول هارتيب در دندانتبيشترين موارد تطابق سايز بين بعد مزيوديستال دندان و روكش به  در اين مطالعه :هايافته
شيري پايين و در بعد ولر اول ي مولر اول شيري بالا و مهاشيري بالا و مولر اول شيري پايين، در بعد باكولينگوال در دندان

يشترين عدم تطابق سايز بي مولر اول شيري بالا و مولر دوم شيري پايين مشاهده شد. همچنين هااكلوزوجينجيوال در دندان
ري بالا و در بعد باكولينگوال ي مولر دوم شيري پايين و مولر اول شيهاترتيب در دندانه بين بعد مزيوديستال دندان و روكش ب

  ي مولر دوم شيري بالا و مولر دوم شيري پايين مشاهده شد. هانداندر د

ن ايراني داشتند. بين ي شيري كودكاهااي با دنداندر مطالعه حاضر تطابق قابل ملاحظه SSCهر دو برند  گيري:نتيجه
ابق بيشتري مشاهده منديبل تطي مولر شيري هابا دندان Shinghungي مولر شيري ماگزيلا و برند هابا دندان KTRبرند 
  شد.

  نوع مقاله:
  مقاله پژوهشي

  ٠٥/٠٤/١٤٠٢دريافت: 
  ١٧/٠٨/١٤٠٢پذيرش: 
  ٢٣/٠٨/١٤٠٢انتشار: 

   نويسنده مسؤول:
  آيدا مهدي پور

  
دانشكده دندانپزشكي كودكان، آموزشي گروه 

  اندانشگاه علوم پزشكي قم، قم، اير ،دندانپزشكي
  

(Email: dr.mehdipour2017@gmail.com)  
  ي شيري، تاج دندان، دندانپزشكي كودكانهافولاد ضد زنگ، دندان :هاكليد واژه

  پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهراندندانمجله 
  ١٤٠٢، ١٤مقاله  ٣٦دوره 
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 و همكاران مهرداد كهوند                    ...              )SSC( دو برند روكش فولادي ضد زنگبا  هاي مولر شيريدندانتاج مقايسه انطباق ابعادي 

٣ 

  مقدمه 
 حفظ فضا ،كودكرشد و تكامل  ي شيري نقش مهمي را درهادندان

. پوسيدگي )١( كنندميايفا  برقراري اكلوژن در سيستم دنداني دايمي و

تواند سبب درد و ناراحتي، نكروز پالپي و عفونت ي شيري ميهادندان

اي و از دست رفتن فضاي مورد نياز پري اپيكال، مشكلات تغذيه

ي درمان نشده ها. همچنين پوسيدگي)٢( جايگزين شود ميي دائهادندان

ي سيستميك مانند اندوكارديت هايت ممكن است منجر به عفونتهادر ن

ي شيري منجر هاتلاش در راستاي حفظ دندان .)٣( و استئوميليت شوند

يكي از اين  ت.ي مختلفي شده اسهابه معرفي مواد ترميمي و تكنيك

با . )٤( باشدمي (SSC) ي استيلي ضد زنگهاكاربرد روكش هاروش

سال و  ٦توجه به شيوع بالاي پوسيدگي زود هنگام در كودكان زير 

ي هاي وسيع ترميمهاپوسيدگيي شيري، در هاكوچك بودن تاج دندان

تر مانند ي وسيعهامعمول عمر كافي را نداشته و استفاده از ترميم

  .)٥( ي استينلس استيل ضرورت داردهاكراون

 SSCمفري به دنياي ها توسط ١٩٥٠در سال  اولين بار ها

شكل و ، متفاوتي از نظر اندازهي هادندانپزشكي معرفي شدند. روكش

انتخاب روكش  اند.ي سازنده به بازار عرضه شدههاتوسط كارخانه كانتور

پروگزيمالي با دندان شيري همواره يك  اي وتطابق لبهمناسب از نظر 

بزرگتر  يهاSSC .)٦( باشدميمشكل چالش برانگيز براي دندانپزشكان 

افزايش تجمع پلاك و به دنبال آن  ،از ابعاد دندان، منجر به كاهش گير

كوچكتر  يهاSSC و پوسيدگي راجعه و افزايش احتمال حل شدن سمان

و  ه بر سطح دنداني اضافهاو تراش از ابعاد دندان منجر به آماده سازي

به ويژه در (به طبع آن افزايش زمان كاري و كاهش همكاري بيمار 

  .)٤( دنشومي )كودكان كم سن

جنسيتي و  ،ي جمعيتيهاثير تفاوتأرفتن تاين راستا در نظر گ در

يي هادر جمعيت باشد.ميحائز اهميت  هاسايز دندان اختلاف ژادي برن

 و اندمورد مطالعه قرار گرفته هاو اسپانيا اين تفاوت تايوان ،يسلندامانند 

باشند. در اين ميي مولر شيري هانشان دهنده تنوع ابعادي در دندان

ي دوم شيري كمترين هاي اول شيري بيشترين و مولرهامولرمطالعات 

تفاوت  يايران ي جمعيتهابررسي در. )٧-٩( نشان دادند تنوع را در ابعاد

ه ي شيري قرينه در قوس فكي مشاهده شدهادر ابعاد مزيوديستالي دندان

بعد مزيوديستالي دندان سانترال بالا  يبرزيل جمعيت در. )١٠( است

 تنوع را داشتند. همچنين بيشترين و دندان مولر اول شيري پايين كمترين

باكولينگوالي، دندان مولر دوم شيري منديبل بيشترين تنوع را در بعد 

يي هاي مختلف نژادي دندانها. بنابراين در جمعيت)١١( نشان داد

  متفاوت در ابعاد مختلف مزيوديستالي و باكولينگوالي داراي تنوع هستند.

در راستاي بررسي و مقايسه تطابق  در جمعيت ايراني همطالعتعدادي 

انجام شده  در ايران SSC ترمتداول يهاابعادي انواع محدودي از برند

ي هابا سايز دندان هاSSC ايلبهاهميت انطباق  . ولي به دليلاست

ي محدودي از هاو بررسي برندكاهش مشكلات ذكر شده  درشيري 

SSCمقايسه ابعاد  و ه نظر رسيدهتعداد مطالعات در اين زمينه ناكافي ب ها

 باشدمينيازمند بررسي بيشتر  ي متداولهاSSCي شيري و هادندان

)٤،١٢،١٣(.  

و  هادندان ابعادثير اختلافات نژادي و جمعيتي بر ألذا با توجه به ت

انجام مطالعات  ي مختلفهابرند SSCي هابازه ابعادي متفاوت روكش

با حداكثر تطابق  SSCترين بيشتري به منظور شناسايي و انتخاب مناسب

ي شيري در جوامع مختلف هابراي ترميم و حفظ دندان هاابعادي با دندان

 برند SSCي هاروكش استفاده كمتربا توجه به  .رسدميضروري به نظر 

3M  ي هاي ديگر روكشهاتر بودن برندمتداولوSSC مانند  در ايران

هدف از مطالعه فعلي بررسي تطابق  Shinhungو  KTR يهابرند

اي از ي شيري نمونههااين دو برند با دندان SSCي هاابعادي روكش

   باشد.ميكودكان جمعيت ايراني 

  

  روش بررسي
انجام  در شهر قم ايران و ١٤٠٠اين مطالعه توصيفي مقطعي در سال 

  شد.

  جامعه مورد بررسي

در اين مطالعه با استفاده از فرمول حجم نمونه زير انواع حجم نمونه 

يت هانالعه مورد بررسي قرار گرفت و در ر نوع دندان مورد مطهابراي چ

 ١١/٠برابر با  Dو  ٥٧/٠و انحراف معيار  ٢٢/٠با در نظر گرفتن ميانگين 

و  )٤( براي دندان مولر دوم ماگزيلا بر اساس نتايج مطالعات گذشته

نفر برآورد شد  ٩٦، تعداد نمونه مورد نياز برابر با ٠٥/٠خطاي آلفا برابر با 

با روش  دندان ٣٨٤تعداد  يتاً هار نوع دندان نهاكه با احتساب نياز به چ

ي هاهت بررسي ابعاد دندانج وارد مطالعه شدند.نمونه گيري در دسترس 

ني با اندازه گيري مستقيم و خارج هاتوان به دو روش داخل دشيري مي

ني با اندازه گيري غير مستقيم عمل كرد. در مطالعه حاضر از روش هاد
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٤ 

  ني و تهيه كست گچي استفاده شد.هاخارج د
  

n =
(𝑧 ) 𝑠

d
 

  

سال، سالم  ٣-١٢محدوده سني  ي ورود به مطالعه شاملهامعيار

ي دنداني، فاقد هاو آنومالي هابودن از لحاظ سيستميك و فاقد سندروم

و  هاو پوسيدگي نداشتن دندان هايپوپلازي بودن دندانها رستوريشن و

ي خروج از مطالعه هاداراي پوسيدگي پيت و فيشور بود. معيار يا صرفاً 

همكاري نبودن كودكان و عدم رضايت والدين مايل و يا قادر به  شامل

  ي شيري بودن كودكان بود.هادر انجام مطالعه و فاقد مولر

ساله مراجعه كننده به مراكز دندانپزشكي شهر  ٣-١٢از بين كودكان 

نه از هاقم، بعد از بررسي تاريخچه پزشكي و گرفتن رضايت نامه آگا

دختر) مورد  ٦٤ پسر، ٦٦( واجد شرايط كودك ١٣٠والدين كودكان، 

ي خلفي هابا در نظر گرفتن دندان نهايتمعاينه دندانپزشك گرفتند و در 

يدگي و يا داراي حداقل يپوپلازي و پوسها شيري فاقد هرگونه ترميم،

ي با هاثر روي ابعاد دندان و همچنين خارج كردن كستپوسيدگي مؤ

  رد مطالعه شدند. دندان واجد شرايط وا ٣٨٤تعداد  ،كيفيت پايين

در ابتدا اطلاعات دموگرافيك بيماران در فرم اطلاعاتي وارد گرديد 

ي نيم فك ها(آلژينات) روي تري و بعد از قراردهي ماده قالب گيري

ي واجد شرايط قالب گيري شد. به دليل امكان تغيير هااطفال، از دندان

تمال نم دار نگه ي تهيه شده درون دسهاحجم ماده قالب گيري، قالب

 ها، كست آن(EP, GC Fuji Rock)داري شده و توسط گچ استون 

  تهيه شد.

تايي  ٩٦ر گروه هادندان بودند به چ ٣٨٤كست كه شامل  ٢٤١تعداد 

  مولر دوم شيري ماگزيلا -٢ مولر اول شيري ماگزيلا -١ شامل:

  شدند.تقسيم ، مولر دوم شيري منديبل -٤ مولر اول شيري منديبل -٣

ي شيري خلفي (مزيوديستال، باكولينگوال، هاابعاد مختلف دندان

نفر با ي اندازه گيري توسط دو هااكلوزوجينجيوال) به منظور كاهش خطا

  ) با دقت DUKA CA2مدلميشيائو( استفاده ازكاليبر ديجيتال

 هاي دنداني اندازه گيري شد و ميانگين آنهاروي كست ،ميلي متر ٠١/٠

 SSCي هاروكش يي در فرم مربوطه ثبت گرديد.هابه عنوان اندازه ن

و  KTR (MeiMeiMinBenjing, Benjing, China) يهابرند

Shinhung (Shinhungcompany, Seoul, South Korea)  كه در

ي مربوط به هر شركت موجود هستند هادر كيت ٢-٧سايز ازشماره  ٦

جهت اندازه گيري ابعاد با استفاده از  براي هر دو نيم فك راست و چپ

 ميلي متر٠١/٠ با دقت ) DUKA CA2مدلميشيائو( كوليس ديجيتال

  انتخاب شدند.

  

  ي شيريهااندازه گيري ابعاد دندان

.به منظور اندازه گيري بعد مزيوديستالي دندان بيشترين فاصله بين 

به منظور نقطه مياني سطح مزيال و ديستال دندان اندازه گيري شد. 

ترتيب بيشترين ه اندازه گيري بعد باكولينگوال و اكلوزولينگوال دندان ب

فاصله بالاترين نقطه سطح  و بعد باكولينگوالي دندان در لبه لثه آزاد

براي  هادندان اندازه گيري شد. كليه اندازه گيري تا لبه لثه آزاد اكلوازال

  يي ثبت گرديد.هادو بار انجام و ميانگين آن به عنوان اندازه ن هادندان

  

  هااندازه گيري ابعاد روكش

ي هاشود، ايده آل است كه لبهميقرار داده  SSCزماني كه 

 اي داشته باشندميلي متر گسترش زير لثه ١ن حدود جينجيوالي آ

  به اندازه جهت اندازه گيري بعد باكولينگوال نياز بود خطي .)١٤،١٥(

مشخص شود تا با لبه لثه آزاد اطراف  SSCميلي متر بالاتر از لبه  ١

  با ابعاد sprueدندان مطابقت داشته باشد. به اين منظور از موم 

در ناحيه باكال و لينگوال تطبيق  SSCميلي متر استفاده شد. موم با لبه  ١

  به مدت SSCهر ثابت گرديد.  super glueداده شد و با چسب 

شد تا موم سفت شود.  ينگهدار گراد يدرجه سانت ٣ يساعت در دما ٢٤

 SSC لبهمتر بالاتر از  يليم كي باكولينگوالي روكشبعد  نيبزرگترسپس 

  شد. يرياندازه گبعد باكولينگوالي روكش به عنوان 

 نيبالاتر ني، فاصله بSSC جينجيوالبعد اكلوزو يرياندازه گ يبرا

طبق روكش  لبه يمتر بالا يليم ١نقطه سطح اكلوزال دندان تا خط 

دو بار  هادندان يبرا هايريگ شد. تمام اندازه يرياندازه گ يقبل اتيجزئ

 آن ثبت شد. نيانگيتكرار و م

  

  آناليز آماري

 فيتوص يبرا رايانهبه  هااطلاعات و ورود داده يپس از جمع آور

 ،يكم يهاريمتغ يو برا يفراوان و درصد يفراوان ،يفيك يهاريمتغ

 tاز آزمون  ميك ريمقاد زيآنال ي. براشد محاسبه اريانحراف مع ن،يانگيم
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 و همكاران هرداد كهوندم                                 ... )SSC( دو برند روكش فولادي ضد زنگبا  هاي مولر شيريدندانتاج مقايسه انطباق ابعادي 

٥ 

عنوان سطح  به>P ٠٥/٠ .استفاده شد آزمون كاي دو نمونه و كي

  ي شد.دار تلقيمعن

  

  هايافته
ي شيري هانمونه براي هر يك از دندان ٩٦ مجموعاًدر مطالعه حاضر 

پايين در سه بعد  مولر اول بالا، مولر اول پايين، مولر دوم بالا و مولر دوم

ه و ميزان مزيوديستال، باكولينگوال و اكلوزوجينجيوال وارد مطالعه شد

 KTRدو برند  (SCC) ي استنلس استيلهابا اندازه روكش هاتطابق آن

ه مورد استفاد SSCي هامورد ارزيابي قرار گرفت. روكش Shinhungو 

حدوده بودن مباشند و وارد مطالعه شدند. داخل ميموجود  ٧تا  ٢از سايز 

ش مورد روك ٧تا  ٢ابعاد دندان شيري به معني اين است كه بين سايز 

ندان شيري باشد و خارج از محدوده بودن به معني بزرگتر بودن دمينظر 

نظر  روكش مورد ٢سايز يا كوچكتر بودن دندان شيري از  ٧از سايز 

  باشد.مي

ي شيري هانتايج حاصل از مقايسه بعد مزيوديستالي دندان ١ جدول

دهد. در مورد دندان مولر اول ميدو برند را نشان  SSCي هاو روكش

 KTR) داخل محدوده روكش %٩/٧٣( دندان ٧١ مجموعاً شيري ماگزيلا 

 دو بين بودند و Shinhung) داخل محدوده روكش %٨/٧١( دندان ٦٩و 

 كاي آزمون به توجه دندان با با روكش تطابق ميزان نظر از روكش

 نشد ديده يدارمعني اختلاف پيرسون اسكورو ضريب همبستگي

)٧٦٦/٠=P دندان ٦٧ مجموعاً). در مورد دندان مولر دوم شيري ماگزيلا 

) داخل %٦/٤١( دندان ٤٠و  KTR) داخل محدوده روكش ٦٩%/٧(

 تطابق ميزان نظر از روكش دو بودند و بين Shinhungمحدوده روكش 

 پيرسون اسكوروضريب همبستگي كاي آزمون به توجه دندان با با روكش

  ). P=٣٤٨/٠نشد ( ديده داريمعني اختلاف

) %٢/٥٦( دندان ٥٤ مجموعاًدر مورد دندان مولر اول شيري منديبل 

) داخل محدوده روكش %٩/٧٣( دندان ٧١و  KTRداخل محدوده روكش 

Shinhung دندان  با روكش تطابق ميزان نظر از روكش دو بين بودند و

 اختلاف پيرسون و ضريب همبستگي اسكور كاي آزمون به توجه با

با دندان در بعد  Shinhung) و روكش P=٠٠٠/٠شد ( ديده يدارمعني

ان مولر دوم شيري مزيوديستال تطابق بيشتري داشت. در مورد دند

 ٥١و  KTR) داخل محدوده روكش %٢/٥٥( دندان ٥٣ مجموعاً منديبل 

 دو بودند و بين Shinhung) داخل محدوده روكش %١/٥٣( دندان

 اسكور كاي آزمون به توجه با دندان با روكش تطابق ميزان نظر از روكش

) و روكش P=٠٠٠/٠شد ( ديده داريعنيم اختلاف پيرسون همبستگي و

KTR  با دندان در بعد مزيوديستال تطابق بيشتري داشت. در بعد

به ترتيب  هاSSCي مورد مطالعه بيشترين تطابق با هامزيوديستال دندان

مورد) و مولر اول شيري  ٦٩( ي مولر اول شيري ماگزيلاهادر دندان

مورد) ديده شد كه داخل محدوده هر دو روكش قرار داشتند  ٥٠( منديبل

مورد)  ٣٩( ترتيب در دندان مولر دوم شيري منديبله ترين تطابق بو كم

مورد) مشاهده شد كه خارج از محدوده  ٢٥( و مولر اول شيري ماگزيلا

  هر دو روكش قرار داشتند.
  

  SHINHUNG و KTRي هاي مولرشيري با ابعاد روكشهادندان مزيوديستال ابعاد تطابق ميزان -١جدول 

 Pearsonضريب همبستگي  KTR P-valueداخل محدوده  KTRخارج از محدوده   

  بالا Dدندان 
  ٢) ٧%/٤(  ٢٥) ٩٢%/٦( Shinhungخارج از محدوده 

٩٤٩/٠ ٧٦٦/٠  
  ٦٩) ١٠٠%(  ٠) ٠%/٠( Shinhungداخل محدوده 

  بالا Eدندان 
  ٣٧) ٦٦%/١(  ١٩) ٣٣%/٩( Shinhungخارج از محدوده 

٠٩٦/٠  ٣٤٨/٠  
  ٣٠) ٧٥%(  ١٠) ٢٥%( Shinhungداخل محدوده 

  منديبل Dدندان 
  ٤) ١٦%(  ٢١) ٨٤%( Shinhungخارج از محدوده 

*٤٨١/٠  ٠٠٠/٠  
  ٥٠) ٧٠%/٤(  ٢١) ٢٩%/٦( Shinhungداخل محدوده 

  منديبل Eدندان 
  ٦) ١٣%/٣(  ٣٩) ٨٦%/٧( Shinhungخارج از محدوده 

*٧٩١/٠  ٠٠٠/٠  
  ٤٧) ٩٢%/٢(  ٤) ٧%/٨(  Shinhungداخل محدوده 

*٠٥/٠<P داري در نظر گرفته شد.سطح معني  
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  قاله پژوهشيم                             )  ١٤٠٢، آبان ١٤، مقاله ٣٦مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران (دوره 

٦ 

  Shinhung و KTR يهاروكش اندازه با شيري يهاباكولينگوال دندان ابعاد تطابق ميزان -٢جدول 

  Pearsonضريب همبستگي  KTR P-valueداخل محدوده  KTRخارج از محدوده   

  بالا Dدندان 
  ٢٣) ٦٠%/٥(  ١٥) ٣٩%/٥( Shinhungخارج از محدوده 

٢٠٤/٠  ٠٤٥/٠  
  ٤٦) ٧٩%/٣(  ١٢) ٢٠%/٧( Shinhungداخل محدوده 

  بالا Eدندان 
  ٢٤) ٤٦%/٢(  ٢٨) ٥٣%/٨( Shinhungخارج از محدوده 

*٣١٧/٠  ٠٠٢/٠  
  ٣٤) ٧٧%/٣(  ١٠) ٢٢%/٧( Shinhungداخل محدوده 

  پايين Dدندان 
  ٨) ٥٠%(  ٨) ٥٠%( Shinhungخارج از محدوده 

*٢١٠/٠  ٠٠٧/٠  
  ٦٤) ٨١%(  ١٥) ١٩%( Shinhungداخل محدوده 

  پايين Eدندان 
  ١٣) ٤١%/٩(  ١٨) ٥٨%/١( Shinhungخارج از محدوده 

١٨٠/٠  ١٨١/٠  
  ٣٨) ٥٩%/٤(  ٢٦) ٤٠%/٦( Shinhungداخل محدوده 

*٠٥/٠<P داري در نظر گرفته شدسطح معني.  

  

ي شيري هانتايج حاصل از مقايسه بعد باكولينگوالي دندان ٢جدول 

دهد. مقايسه در مورد دندان مولر ميدو برند را نشان  SSCي هاو روكش

 KTR) داخل محدوده روكش %٨/٧١( دندان ٦٩ مجموعاً اول شيري بالا 

 دو بودند و بين Shinhung) داخل محدوده روكش %٤/٦٠( دندان ٥٨و 

 اسكور كاي آزمون به توجه با دندان با روكش تطابق ميزان نظر از روكش

) و P=٠٤٥/٠( وجود داشت يدارمعني اختلاف پيرسون همبستگي و

بيشتري داشت. در مورد  با دندان در بعد باكولينگوال تطابق KTRروكش 

) داخل محدوده %٤/٦٠( دندان ٥٨ مجموعاً دندان مولر دوم شيري بالا 

 Shinhung) داخل محدوده روكش %٨/٤٥( دندان ٤٤و  KTRروكش 

 به توجه با دندان با روكش تطابق ميزان نظر از روكش دو بودند و بين

 ديده يدارمعني اختلاف پيرسون همبستگي وضريب اسكور كاي آزمون

با دندان در بعد باكولينگوال تطابق  KTR) و روكش P=٠٠٢/٠شد (

 ٧٢ مجموعاً بيشتري داشت. در مورد دندان مولر اول شيري پايين 

) داخل %٢/٨٢( دندان ٧٩و  KTR) داخل محدوده روكش %٧٥دندان(

 تطابق ميزان نظر از روكش دو بودند و بين Shinhungمحدوده روكش 

 همبستگي ضريب و اسكور كاي آزمون به توجه با دندان با روكش

 Shinhung) و روكش P=٠٠٧/٠شد ( ديده يدارمعني اختلاف پيرسون

بيشتري داشت. در دندان مولر دوم  با دندان در بعد باكولينگوال تطابق

 KTR) داخل محدوده روكش %١/٥٣( دندان ٥١ مجموعاً شيري پايين 

 دو بين بودند و Shinhung) داخل محدوده روكش %٦/٦٦( دندان ٦٤و 

 اسكور كاي آزمون به توجه با دندان با روكش تطابق ميزان نظر از روكش

 وجود نداشت داريمعني اختلاف پيرسون همبستگي ضريب و

)١٨١/٠=P.( با  هابيشترين تطابق بعد باكولينگوالي دندانSSCبه  ها

 مورد) و مولر اول شيري ٦٤( ي مولر اول شيري منديبلهاترتيب در دندان

مورد) ديده شد كه داخل محدوده هر دو روكش قرار داشتند  ٤٦( ماگزيلا

به ترتيب در  هاSSCبا  هاو كمترين تطابق بعد باكولينگوالي دندان

 مورد) و مولر دوم شيري منديبل ٢٨( ي مولر دوم شيري ماگزيلاهادندان

  مورد) مشاهده شد كه خارج از محدوده هر دو روكش قرار داشتند. ١٨(

ي هاايج حاصل از مقايسه بعد اكلوزوجينجيوالي دنداننت ٣جدول 

دهد. در مورد دندان مولر ميدو برند را نشان  SSCي هاشيري و روكش

) داخل محدوده روكش %٩/٧٢( دندان ٧٠ مجموعاًاول شيري ماگزيلا 

KTR  داخل محدوده روكش %٢/٨١( دندان ٧٨و (Shinhung بودند و 

 دارييمعن اختلاف دندان با روكش تطابق ميزان نظر از روكش دو بين

 با دندان مذكور در بعد Shinhung) و روكش P=٠٠٠/٠شد ( ديده

تطابق بيشتري داشت. در مورد دندان مولر دوم شيري  اكلوزوجينجيوال

 ٢٤و  KTR) داخل محدوده روكش %٩/٧٢( دندان ٧٠ مجموعاً ماگزيلا 

روكش  دو بين ند وبود Shinhung) داخل محدوده روكش %٢٥( دندان

 و اسكور كاي آزمون به توجه با دندان با روكش تطابق ميزان نظر از

) P=٠١٧/٠وجود داشت ( داريمعني اختلاف پيرسون ضريب همبستگي

با دندان در بعد اكلوزوجينجيوال تطابق بيشتري داشت.  KTRو روكش 

داخل ) %٧٦( دندان ٧٣ مجموعاً در مورد دندان مولر اول شيري پايين 

  روكش   محدوده داخل  ) %٨/٧٠(  دندان  ٦٨  و  KTR  روكش  محدوده
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 و همكاران هرداد كهوندم                                 ... )SSC( دو برند روكش فولادي ضد زنگبا  هاي مولر شيريدندانتاج مقايسه انطباق ابعادي 

٧ 

  Shinhung و KTR يهاروكش اندازه با شيري يهااكلوزوجينجيوال دندان ابعاد تطابق ميزان -٣جدول 

 Pearsonضريب همبستگي  KTR P-valueداخل محدوده  KTRخارج از محدوده   

  بالا Dدندان 
  ٣) ١٦%/٧(  ١٥) ٨٣%/٣( Shinhungخارج از محدوده 

*٦٠٨/٠  ٠٠٠/٠  
  ٦٧) ٨٥%/٩(  ١١) ١٤%/١( Shinhungداخل محدوده 

  بالا Eدندان 
  ٤٨) ٦٦%/٧(  ٢٤) ٣٣%/٣( Shinhungخارج از محدوده 

*٢٤٤/٠  ٠١٧/٠  
  ٢٢) ٩١%/٧(  ٢) ٨%/٣( Shinhungداخل محدوده 

  پايين Dدندان 
  ١١) ٣٩%/٣(  ١٧) ٦٠%/٧( Shinhungخارج از محدوده 

*٥٥٣/٠  ٠٠٠/٠  
  ٦٢) ٩١٥%/٢(  ٦) ٨%/٨( Shinhungداخل محدوده 

  پايين Eدندان 
  ١١) ٦١%/١(  ٧) ٣٨%/٩( Shinhungخارج از محدوده 

*٢٦٧/٠ ٠٠٩/٠  
  ٦٨) ٨٧%/٢(  ١٠) ١٢%/٨( Shinhungداخل محدوده 

*٠٥/٠<P در نظر گرفته شد.داري سطح معني  

  

Shinhung دندان با روكش تطابق ميزان نظر از روكش دو بودند و بين 

ي دارمعني اختلاف پيرسون همبستگي و اسكور كاي آزمون به توجه با

با دندان مذكور در بعد  KTR) و روكش P=٠٠٠/٠وجود داشت (

اكلوزوجينجيوال تطابق بيشتري داشت. در مورد دندان مولر دوم شيري 

  و  KTR) داخل محدوده روكش %٢/٨٢( دندان ٧٩ مجموعاً منديبل 

 دو و بين بودند Shinhung) داخل محدوده روكش %٢/٨١( دندان ٧٨

 اسكور كاي آزمون به توجه با دندان با روكش تطابق ميزان نظر از روكش

) P=٠٠٩/٠( وجود داشت يدارمعني اختلاف پيرسون ضريب همبستگي و

با دندان مذكور در بعد اكلوزوجينجيوال تطابق بيشتري  KTRو روكش 

به  هاSSCبا هاداشت. بيشترين موارد تطابق بعد اكلوزوجينجيوالي دندان

مولر اول مورد) و  ٦٨( ي مولر شيري دوم منديبلهاترتيب در دندان

مورد) ديده شد كه داخل محدوده هر دو روكش قرار  ٦٧( شيري ماگزيلا

به  هاSSCبا هاداشتند و كمترين تطابق بعد اكلوزوجينجيوالي دندان

مورد) و مولر شيري  ٢٤( ي مولر دوم شيري ماگزيلاهاترتيب در دندان

  ر داشتند.اول منديبل مشاهده شد كه خارج از محدوده هر دو روكش قرا

  

  نتيجه گيريو  بحث
ي شيري به دنبال پوسيدگي هابا توجه به اهميت بازسازي تاج دندان

اي توسط به طور گسترده SSCي هاو پس از درمان پالپي، روكش

شوند. هر ميدندانپزشكان و متخصصين دندانپزشكي كودكان استفاده 

را توليد كند با توجه به اطلاعات  SSCي هاكشوري كه روكش

ي مردم هادموگرافيك آن جوامع محصولات خود را متناسب با ابعاد دندان

ي ساخته شده در هابنابراين روكش .كندميهمان كشور يا منطقه ارائه 

ي شيري هاآسياي شرقي نيز بيشتر با توجه به ميانگين اندازه دندان

ه اند. بديهي است كه اين سوال پيش كودكان همان منطقه طراحي شد

ي مولر شيري در جامعه هابراي ترميم دندان هاآيد كه آيا اين روكشمي

دو  SCCي هامتناسب است؟ در مطالعه حاضر ابعاد روكش ايراني نيز

(كره جنوبي) مورد بررسي قرار گرفت  Shinghung(چين) و  KTRبرند 

ي هاباشد و با توجه به تفاوتميي آسياي شرقي هاكه هر دو توليد كشور

نژادي بارزي كه مردم آن منطقه از نظر خصوصيات دنداني با جمعيت 

مورد  در كودكان ايراني هاايراني دارند، قابليت استفاده از اين روكش

بررسي قرار گرفت. در اين مطالعه در مجموع ابعاد مزيوديستالي و 

ي مولر شيري تطابق ابعادي بيشتري با هااكلوزوجينجيوالي دندان

نسبت به بعد باكولينگوالي داشتند. بعد مزيوديستالي  SSCي هاروكش

ي مولر اول شيري ماگزيلا و مولر دوم شيري منديبل با دو نوع هادندان

مشابهي را نشان داد. در بعد باكولينگوال،  تطابق تقريباً SSCروكش 

و  KTRگزيلا تطابق بيشتري با روكش ي مولر شيري ماهادندان

 Shinhungي هاي مولر منديبل تطابق بيشتري با روكشهادندان

با دو نوع روكش  داشتند. در بعد اكلوزوجينجيوال، دندان مولر دوم منديبل

SSC .تطابق مشابهي را نشان داد  

در ميبا ارزيابي تجربيات دندانپزشكان عمو ٢٠٠٥اي در سال مطالعه

تا كنون فقط قادر به  هاآن %١٨منطقه انگلستان نشان داد كه فقط سه 
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٨ 

ي مولر شيري كودكان هامتناسب براي دندان SSCيافتن يك روكش 

اي نشان در مطالعه ) اخيراً ٢٠٢٠( )١٧( و همكاران Mathew .)١٦(بودند

دادند از لحاظ نتايج باليني و ميزان رضايتمندي والدين و كودكان داراي 

SSCي ها، هيچ مشكلي در استفاده از روكشSSC  وجود نداشت و در

سطح بالايي از موفقيت نتايج باليني و ميزان رضايتمندي  هاژوهش آنپ

) ١٨(و همكاران  Bamdadianمشاهده شد.  هاSSCبعد از كاربرد 

ي دو هاSSC) در مطالعه خود نشان دادند خصوصيات فيزيكي ٢٠١٩(

نه بسيار مشابه يكديگر بودند و به جز در زمي Shinghungو  KTRبرند 

وجود نداشت. بنابراين  هاداري بين آناستحكام فشاري، هيچ تفاوت معني

استفاده از هر دو برند  SSCدر صورت انطباق دندان شيري با روكش 

در سال  )١٩( و همكاران Pandiyanرسد. مطالعه ميمناسب به نظر 

 از نظر ميزان SSCروكش  Shinghungو  3Mنشان داد دو برند  ٢٠٢١

داري را با وك موتانس به سطح روكش تفاوت معنيچسبندگي استرپتوك

ميزان  هاحال بر اساس يافته مطالعه آن يكديگر نشان ندادند. با اين

اندكي  3Mنسبت به روكش  Shinghung چسبندگي باكتري به روكش

از اين نظر مشابه  Shinghungبرند  SSCوكش بالاتر بود. بنابراين ر

باشد و ميست، هاترين برندكه يكي از بهترين و شناخته شده 3Mبرند 

استفاده از آن در بازار ايران و وارد مطالعه حاضر شدن آن قابل توجيه 

  باشد.مي

ي هامختلف دو شيوه براي اندازه گيري ابعاد دندان تدر مطالعا

  و ن هادر حفره د ميمستق است: اندازه گيريشيري معرفي شده 

 محققاناز  ياري. بسيدندان يهاكست يرو ميمستق ريغ اندازه گيري

از  هااز آن ميو تعداد ك )٧(دادند  حيرا ترج ميرمستقيغ يهارويكرد

طبق مطالعه  .)١٢,٢٠( استفاده كردند ينهاداخل د ميمستق يهاكرديرو

Anderson )اين دو روش از  نيب يتفاوت مقايسه اين دو روش،با ) ٢١

در مطالعه فعلي  نظر دقت اندازه گيري و قابليت اطمينان مشاهده نشد.

  ، روشinvivoي مولر شيري در وضعيت هابه دليل ارزيابي دندان

ي دنداني به كار برده شد. هااندازه گيري غير مستقيم با استفاده از كست

متر  ميلي ٠١/٠سط دستگاه كاليبر ديجيتال با دقت تو هااندازه گيري

)، ٤( و همكاران Afshar انجام شد. در مطالعات مختلف مانند پژوهش

Barberia ٢٠٠٩( )٨( و همكاران(، Seraj و همكاران )٢٠١٥( )١٠ ،(

) و نيز از ٢٠١٢( )١١( و همكاران de Almeida Anfe و )٢٠١٥(

كاليبرديجيتال براي اندازه گيري ابعاد تاج دندان استفاده شد. لذا اين ابزار 

جهت اندازه گيري قابليت اطمينان بالايي داشته و ميزان دقت آن نيز 

  باشد.ميي مطالعه حاضر هامتناسب با نياز

Afshar  دندان  ٢١٦ مجموعاً ) در مطالعه خود ٢٠١٥( )٤(و همكاران

 ميزان تطابق در مطالعه خود هاآنمولر شيري را مورد ارزيابي قرار دادند. 

ي شيري در ابعاد هارا با دندان MIBو  3Mبرند  SCCدو نوع 

درحالي كه در مطالعه حاضر مزيوديستال و باكولينگوال ارزيابي كردند. 

در ارزيابي قرار گرفت.  مورد Shinghungو  KTR دو برندميزان تطابق 

مطالعه انجام شده در جمعيت  تنها )٤(و همكاران  Afsharواقع مطالعه 

در تحقيق خود  هاآند. باشميايراني با طراحي مشابه با پژوهش حاضر 

ي هابا دندان SSCدريافتند بيشترين ميزان تطابق هر دو نوع روكش 

با مولر اول و دوم شيري  ميزان تطابقمولر دوم شيري پايين و كمترين 

ي مولر اول و دوم هابا دندان KTRبالا بود. در مطالعه كنوني روكش 

ي مولر اول و دوم شيري هابا دندان Shinhungشيري فك بالا و روكش 

ي مورد بررسي در هاSSC فك پايين ميزان تطابق بهتري داشت. البته

ي ديگر مطالعه حاضر با هاتفاوتدو مطالعه با يكديگر تفاوت داشتند. از 

ي حائز اهميت در تطابق هامطالعه ذكر شده بررسي يكي ديگر ازجنبه

روكش با دندان يعني بعد اكلوزوجينجيوال در مطالعه حاضر بود كه ارزيابي 

تحقيق كنوني  انجام نشده بود. در )٤( و همكاران Afsharآن در مطالعه 

 Shinhungنسبت به روكش  KTR كشرو اكلوزوجينجيوال نيز در بعد

  مولر اول شيري بالا تطابق بيشتري داشت. دندان جز در به

نشان داد ميزان تطابق دندان شيري از نظر بعد  نتايج مطالعه حاضر 

تفاوت چنداني با  KTRو  Shinhungي هامزيوديستال در روكش

) نشان داد ٢٠١٩( )١٢( و همكاران Shahrabi يكديگر نداشت. مطالعه

داري بين دندان ولينگوال و مزيوديستال تفاوت معنيدر هر دو بعد باك

تايج مطالعه حاضر نوجود داشت.  SS (3M)مولر اول شيري پايين و 

اي را بين ابعاد مزيوديستالي و باكولينگوالي دندان تطابق قابل ملاحظه

بترتيب در  Shinhungمولر اول فك پايين و همين ابعاد در روكش 

ي دو هاد. از دلايل وجود تفاوت در يافتهنشان داموارد  %٢/٨٢و  ٧٣%/٩

و  Shahrabiتوان به اين موضوع اشاره نمود كه در مطالعه ميمطالعه 

 3Mبر خلاف مطالعه كنوني صرفا ميزان تطابق روكش  )١٢( همكاران

با دندان مولر اول شيري پايين مورد بررسي قرار گرفته بود در حاليكه در 

ي مولر هابا كليه دندان SSC مطالعه ما ميزان تطابق دو برند متفاوت

  شيري مورد ارزيابي قرار گرفت. در مطالعه ديگري كه توسط
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 و همكاران هرداد كهوندم                                 ... )SSC( دو برند روكش فولادي ضد زنگبا  هاي مولر شيريدندانتاج مقايسه انطباق ابعادي 

٩ 

AL-Dulaimy  وAl-khannaq )تنهادر كودكان عراقي انجام شد  )١٣ 

ي مولر هابا دندان هاي مورد مطالعه آنهاSSCر محدودي از ابعاد بسيا

 .دوم شيري ماگزيلا و منديبل در بعد مزيوديستال داراي تطابق بودند

Han ابعاد مزيوديستالي و  ٢٠١٢در سال  )٢٢( و همكاران

ي مولر شيري كودكان در كره جنوبي را با ابعاد سه هاباكولينگوالي دندان

 ESPE Kids Crown 3M ،Sankin Anatomy متداول SSCبرند 

Primary Crown وShinhung  مورد مقايسه قرار دادند. در مطالعه

 هااز نظر ميزان تطابق با دندان Shinhungو   3Mدو روكش  هاآن

ي مطالعه هامشابهت بيشتري را با يكديگر نشان دادند و بر اساس يافته

ي مورد مطالعه در هاSSCيي كه كمترين تطابق را با هاذكر شده دندان

  ي اول شيري بالا و پايين بودند.هاكودكان كره اي نشان دادند مولر

ي اين مطالعات با نتايج پژوهش حاضر همخواني زيادي ندارد هايافته

ي نژادي هاجمعيت توان به وجود تفاوت درميكه از دلايل اين موضوع 

ير چشمگير أثمطالعات مذكور با مطالعه فعلي و ت مورد بررسي در

و همچنين مطالعه روي  هاي نژادي و قوميتي بر ابعاد دندانهاويژگي

و عدم بررسي ابعاد اكلوزوجينجيوالي در  SSCي متفاوت هابرخي از برند

  مطالعات فوق بر خلاف تحقيق حاضر اشاره نمود.

اين مطالعه با ساير مطالعات حائز اهميت ديگر ي هايكي از تفاوت

در مطالعات گذشته  .باشدميو گزارش نتايج  هاداده مشابه نحوه آناليز

از ، )١٢( و همكاران Shahrabiو  )٤( و همكاران Afsharمطالعه  انندم

بين تطابق ميزان ندازه ابعاد دندان و روكش براي نشان دادن ميانگين ا

 اساس نيز بر همين هابين انواع روكشه مقايس بررسي و استفاده هااندازه

قادر به ارائه نتايج  هارسد گزارش ميانگين اندازهميبه نظر  .انجام شد

آنچه كه حائز اهميت است  در واقع نباشد. از نظر بالينيقابل اعتباري 

ي شيري كودكان هاروكش با دندان برند هر دستيابي به ميزان تطابق

انتخاب عدم تطابق  با حداقل احتمالبرند مناسب ترين تا باشد ميي ايران

 ميزان تطابق . به عبارت ديگر براي مقايسهشده و مورد استفاده قرار گيرد

درصد تطابق داريم كه محاسبه نياز به  هاي مختلف با دندانهاروكش

 . بنابراينباشدمين اين درصدقادر به نشان دادن گزارش ميانگين اندازه 

 هاي روكشهادر مطالعه حاضر اندازه هر دندان به طور جداگانه با اندازه

 "عدم تطابق"يا  "وجود تطابق"و نتايج به صورت  شده تطابق داده

مطالعه  لذا. صورت گرفت هادادهي آماري هاگزارش شد و سپس آناليز

اين  اين شيوه آناليز و گزارش نتايج نخسين پژوهش ازاز لحاظ حاضر 

  . شودميحيث محسوب 

از نظر ميزان تطابق در ابعاد  دادي مطالعه حاضر نشان هايافته

ي هادر مولر Shinhungو روكش  KTRباكولينگوال بترتيب روكش 

داري برتري نشان ه طور معنيي پايين نسبت به يكديگر بهاو مولر بالا

دادند، در واقع بعد باكولينگوال پس از بعد مزيوديستال پراهميت ترين 

شود. با ميپارامتر در ميزان متناسب بودن يك روكش با دندان محسوب 

در  KTRبا برند  SSCتوجه به اينكه در هر دو بعد اندازه گيري شده، در 

ي مولر هادر دندان Shinhungبا برند  SSCي مولر بالا و در هادندان

پايين ميزان تطابق بيشتري مشاهده شد، لذا بر اساس نتايج تحقيق 

رسد دو برند مورد مطالعه از نظر ميزان كارايي جهت ميكنوني به نظر 

ي شيري كودكان ايراني برتري مطلقي نسبت به هااستفاده در دندان

  يكديگر ندارند. 

ي دو برند متداول مورد استفاده از جمله نقاط قوت مطالعه حاضر بررس

ي مولر شيري، گزارش دهي به هابا تمام دندان هاو مقايسه ابعاد آن

باشد. از ميصورت تطابق يا عدم تطابق و بررسي بعد اكلوزوجينجيوال 

توان به اين موضوع اشاره ميو نقاط ضعف مطالعه كنوني  هامحدوديت

 بررسي مورد هاروكش و هادندان ابعاد صرفاً  حاضر مطالعه كرد كه در

 كانتور و ميآناتو جمله از ابعاد جز به ديگري يهاپارامتر اما گرفت قرار

باشند و به نظر ميثر ؤم هانيز در تطابق و تناسب روكش با دندان روكش

 موفقيت كلينيكي روي بر توجهي ثير قابلرسد كه اين موضوع نيز تأمي

   .داشته باشد SSC يهاروكش

شود بررسي جامعي روي ميا توجه به مطالعات انجام شده توصيه ب

 درموجود در جوامع مختلف انجام شود. همچنين  SSCي هاتمام برند

ارزيابي وسيع تر و با حجم نمونه  يطراحي مطالعاتتوان مي مطالعات آتي

ي هابا ابزار ي شيريهابا دندان هاSSCكانتورو  ميآناتوتطابق  ميزان

ني را به منظور دستيابي به نتايج با هاي داخل دهاتر مانند اسكنرپيشرفته

  بالاتر مد نظر قرار داد. قابليت اعتمادتر

مورد بررسي تطابق  SSCبر اساس نتايج مطالعه حاضر در هر دو برند 

 ي مولر شيري كودكان ايراني مشاهده شد وهاقابل ملاحظه اي با دندان

ي هاي مولر شيري فك بالا و روكشهابا دندان KTRي هاروكش

Shinhung ي مولر شيري فك پايين تطابق بيشتري داشتند. هابا دندان

حال انجام مطالعات گسترده تري در اين زمينه در آينده ضروري  با اين

  رسد.ميبه نظر 
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١٠ 

  و قدرداني تشكر
از معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي قم جهت تامين 

منابع مالي و از والدين و كودكان داوطلب جهت همكاري در انجام 

به  ١٧٠٥با كد طرح  مطالعه حاضر شود.پژوهش تشكر و قدرداني مي

 اخلاق به كدتاييد كميته اخلاق دانشگاه علوم پزشكي قم (

IR.MUQ.REC.1399.237است. ) رسيده  
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