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Background and Aims: Diagnosis of vertical root fractures often poses a clinical dilemma. Diagnosis of VRF in
intraoral radiographs, except in cases where the beam is perpendicular to the direction of fracture is difficult.
Misdiagnosis often leads to wrong decisions about the design of teeth future treatment plan. The aim of this study
was to determine the diagnostic accuracy of reverse contrast enhancement options in digital radiography, and to
compare it with the original images to find a suitable method to detect vertical root fracture.
Materials and Methods: In this experimental study, digital radiography with phosphor plate detector was taken
from 40 extracted single root teeth. From each intact and fractured tooth, the original and reverse contrast images
captured and stored. Two expert observers viewed the images twice with an interval of two weeks. Diagnostic
criteria (Accuracy, PPV, NPV, Specificity and Sensitivity) in form of absolute and complete for each observer and
each images was calculated. Inter and intra observer reliability was obtained using Mc-Nemar test.
Results: No significant differences in inter-observer reliability between the initial appearance and reverse contrast
was observed (P>0.05), but in view of the intra-observer reliability in two cases, the difference was significant
(P<0.05). No significant difference in the accuracy, sensitivity, specificity and PPV was observe between the two
used images (P>0.05), whereas significant difference between the two images was found in NPV index (P<0.05).
Conclusion: The use of reverse contrast enhancement option for detection of vertical root fracture did not show
significant difference from initial view.
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چکیده
در جز،کلیشه رادیوگرافی داخل دهانیدرآنتشخیص.کندکلینیکی ایجاد میمعضلیکاغلبدندانریشهعموديشکستگی تشخیص :زمینه و هدف

. شودمنجر میدندانگیري نادرست در مورد طرح درمان آتیتصمیمبهاغلبعدم تشخیص.تاسمشکلي که اشعه عمود بر مسیر شکستگی باشد نیزموارد
یجهت یافتن روشاولیه ویرها با تصاو مقایسه آنرادیوگرافی دیجیتالکنتراست معکوس افزاري هدف از انجام این مطالعه تعیین دقت تشخیصی گزینه نرم

.بودمناسب جهت تشخیص شکستگی عمودي ریشه دندان 
در حالت از هر دندان. تهیه شدPhosphor plateدندان تک ریشه خارج شده تصاویر رادیوگرافی با گیرنده 40در این مطالعه تشخیصی از :روش بررسی
هاي شاخص. تصاویر را دو بار و با فاصله دو هفته مشاهده کردندبا تجربهگرمشاهده2. تهیه و ذخیره شدتراست معکوسو کناولیهتصاویرسالم و شکسته،

مقادیر. گر و هر نما محاسبه شدبراي هر مشاهدهCompleteو Absoluteبه صورت (Accuracy, PPV, NPV, Specificity, Sensitivity)تشخیصی 
Inter and intra observer reliability توسط آزمونMc-Nemarدست آمده ب.

Inter-observerداري براياختلاف آماري معنی:هایافته reliability 05/0(نشان داده نشدو کنتراست معکوس اولیهنمايدو درP>(،ولی در
Intra-observer Reliability05/0(دار بود اختلاف معنی،در دو نماي مورد مشاهدهP<(. دقت، حساسیت، ویژگی تشخیصی و برايPPV در دو نماي مورد

.)>05/0P(داري را بین دو نما گزارش کردیاختلاف آماري معنNPV، در حالی که شاخص)<05/0P(داري دیده نشدیاستفاده اختلاف معن
.دهدنشان نمیاولیهجهت تشخیص شکستگی عمودي ریشه اختلافی با نماي ي کنتراست معکوسافزاري نرمگزینهکاربرد :گیرينتیجه

کنتراست،رادیوگرافی دیجیتال،شکستگی:هاکلید واژه

25/01/94:تأیید چاپ20/01/94:اصلاح نهایی10/04/93:وصول

مقدمه
هاي امروز دندانپزشکی تشخیص رادیوگرافی یکی از دغدغه

Vertical)شکستگی عمودي ریشه root fracture) است که از موارد
دقت بالانیاز به و مراقبت دندانپزشکی بوده ون ساز در درمامشکل

درایجاد شده فشارهايبه دلیلاغلبVRF. )1(براي تشخیص دارد
طریق ازیاو) جانبیتراکمخصوصبه (پرکردن روندطیکانالداخل
میشه سبب ناراحتی هو )2(شودایجاد میداخل کانالپستسمان

شود اما در طولانی مدت توانایی تخریب پیشرونده  مشخص بیمار نمی
.)3(هاي حمایت کننده را داردالیاف پریودنتال، استخوان و سایر بافت

هاي عمودي ریشه با موفقیت انجام نشود اگر تشخیص شکستگی
-6(شدو طرح درمان آتی بیماران دچار مشکلات اساسی خواهدترمیم

به عنواني دیجیتالهاي اخیر سیستم تصویربرداردر طی سال. )4
و طبق ) 7(جایگزینی براي رادیوگرافی با فیلم انتخاب شده است

هاي دیجیتال قابل مطالعات صورت گرفته دقت تشخیصی سیستم
هاي ترین مزیتیکی از مهم. )9،8(هاي معمول استمقایسه با فیلم

، کاهش دوز اشعهکاهشبر فوایدي مانندسیستم دیجیتال علاوه
، امکان تقویت فضاي کاري و انتقال تصاویر به صورت الکترونیک

افزاري آن استنرمEnhancementهايتصاویر با استفاده از روش
نشان داده شده که )12(و همکارانAlpozدر مطالعه . )11،10(

نسبت به افزاري مختلف در سیستم دیجیتال ي نرمهااستفاده از گزینه
اما . تر استمؤثریات تصویر حاصل تصاویر اصلی در تشخیص جزی

ها در تشخیص افزارنرممطالعات دیگر به ناکارآمدي استفاده از این 
.)14،13(اندشکستگی عمودي ریشه اشاره کرده

چونسه بعديتصویربرداريهايامروزه روش
Cone beam CT بالاترین حساسیت و دقت را در اند کهشدهمعرفی

با وجود . )16،15(رندتشخیص شکستگی عمودي ریشه دا
ولیایجاد شده CBCTهاي تصویربرداري هایی که در سیستمپیشرفت

وجود مشکلاتی چون دوز رادیاسیون بالا، قیمت بالاي تهیه تصاویر و 
ایجاد آرتیفکت فلزي، امکان استفاده از آن را محدود کرده است

)19 -17.(
اي در ارتباط با دقت تشخیصی گزینه باتوجه به اینکه مطالعه

در Phosphor plateکنتراست معکوس رادیوگرافی دیجیتال با سیستم 
گی عمودي ریشه انجام نشده و تناقضات و تشخیص شکست

دقت بررسیاین تحقیقهدف ازهاي موجود در تحقیقات قبلی، کاستی
در PSPي کنتراست معکوس در رادیوگرافی دیجیتال افزارنرمگزینه 

تشخیص شکستگی عمودي ریشه دندان در شرایط آزمایشگاهی انجام 
خیص شکستگی تا در صورت امکان بتوان روش بهتري جهت تشبود

.ریشه معرفی کرد
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روش بررسی
، خارج شده انسانیدندان تک ریشه سالم40در این مطالعه از 

ابتدا از . استفاده شدبودندبدون پوسیدگی، ترمیم و شکستگی 
توسط ستگی ریشه سپس شکصویر تهیه شد،هاي گروه سالم تدندان

دو قطعه. ایجاد شد) چکش(تروماي مکانیکی یک جسم سخت
اي بهم متصل شدند و مجددا تصویر شکسته شده توسط چسب قطره

.تهیه شد
Digoraبراي تهیه تصاویر از گیرنده optime PSP system

(Soredex, Orion Crop, Helsinki, Finland)استفاده شد .
:تنظیمات سیستم به شرح زیر بود

1- Digora optime unit for imaging plate read out: Pixel

size: 64µm (high)- Bit depth:10 bit gray scale-

resolution:14.3 Lp/mm- Read out time:4.3-7.5 s

2- Digora imaging plates: size 1 dimension 24×40 pixels-

Image size (pixels) 64µm 685×1143- Pixels-image size

64µm (1053 MB)

. انسان قرار گرفتندفکاستخوان ها به صورت جداگانه در نمونه
در یک فاصله یکسان با استفاده از فیلم نگهدار PSPگیرنده تصاویر 

. ثابت شد و اشعه از سمت فاسیولینگوال عمود بر دندان تابیده شد
:فاکتورهاي تابش به ترتیب زیر تنظیم شدند

SOD=20 cm, ROD= 1cm, mA= 8, T= 0.3 S, Kvp= 70

Digoraافزارنرمتصاویر در  optime for windows 2.7 scanora

و کنتراست Original)(اولیهبه صورت دو فایل مختلف4.3.1.1
Reverse)معکوس  contrast)در کامپیوتر ذخیره شدند.

) اندودونتیست و رادیولوژیست دهان و فک و صورت(گر دو مشاهده
داده از لحاظ نحوه تشخیص شکستگی آموزشبا تجربه کافی که قبلاً

صورت ه شکستگی ب. و هماهنگ شده بودند، تصاویر را بررسی کردند

گرها از اینخط رادیولوسنت بر سطح ریشه درنظر گرفته شد و مشاهده
تصاویر با . هاست اطلاعی نداشتندکه شکستگی در چه تعداد از دندان

در یک اتاق نیمه تاریک (LCD)اینچ17استفاده از یک مانیتور 
20-30گرها تا صفحه مانیتور بینفاصله مشاهده. ندمشاهده شد

از یک . تنظیم شد و محدودیتی در زمان مشاهده اعمال نشدمتر سانتی
احتمالاً=1/ بدون شکستگیقطعاً= 0: به صورت(قسمتی5درجه بندي 

قطعا =4/ داراي شکستگیاحتمالاً=3/ نامشخص=2/ بدون شکستگی
.شداستفادهجهت ثبت) داراي شکستگی
گر تمام تصاویر را که به صورت تصادفی مرتب شده هر مشاهده

جهت . در خود را در فرم اطلاعاتی ثبت کرو نظهبودند را مشاهده کرد
Intra observer reliabilityتر و براي تعیین بررسی دقیق

گرهاشرایط مذکور توسط مشاهدهيمشاهده تصاویر با کلیه
Mc-Nemarاز نتایج آزمون.گرفتدو هفته بعد مجددا انجام 

Interبراي بررسی and Intra observer reliability

هاي پنجگانه تشخیصی شاملهمچنین شاخص. استفاده شد
Positive Predictive Value (PPV)/ Negative Predictive

Value (NPV)/ Specificity/ Sensitivity/ Accuracy

طور جداگانه ه براي هر روش بCompleteو Absoluteبه صورت
. محاسبه و ارزیابی شد

هایافته
اولیهدر دو نماي Inter observer reliabilityضریب توافق 

داري را نشان نداد اختلاف معنی) 86/0(کنتراست معکوس و ) 85/0(
)05/0P> .(داري در ضریب توافق دو اما اختلاف آماري معنی

، و رادیولوژیست به طور )P>05/0(داده شد گر در دو نما نشان مشاهده
).1جدول (دار ضریب توافق بالاتري نسبت به اندودونتیست دارد معنی

گرها در تشخیص شکستگی ارزیابی شده توسط مشاهدهدر تصاویر ) Intra observer agreement coefficient(توافقضریبمحاسبه-1جدول 
و کنتراست معکوساولیهعمودي ریشه در تصاویر 

رادیولوژیست اندودنتیست
گرمشاهده

تصاویر
93/0 77/0 اولیه
98/0 81/0 کنتراست معکوس
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Specificity and)هاي تشخیصی میزان شاخص-2جدول  sensitivity)AbsoluteوCompleteو(Accuracy, PPV, NPV)Absolute ارزیابی شده
اولیهگرها در تشخیص شکستگی عمودي ریشه در تصاویر توسط مشاهده

Specificity and)هاي تشخیصی میزان شاخص-3جدول  sensitivity)AbsoluteوCompleteو(Accuracy, PPV,NPV)Absolute ارزیابی شده
گرها در تشخیص شکستگی عمودي ریشه در تصاویر کنتراست معکوستوسط مشاهده

Specificity and)هاي تشخیصیمیانگین شاخص- 4جدول sensitivity)محاسبه شده به صورتAbsoluteوComplete ارزیابی شده توسط
تشخیص شکستگی عمودي ریشه به تفکیک دو نماگرها در مشاهده

گرها در تشخیص شکستگی عمودي ریشه ارزیابی شده توسط مشاهدهAbsolute (Accuracy, PPV, NPV)میانگین شاخصهاي تشخیصی-5جدول 
به تفکیک دو نما

Absoluteتشخیصی در حالت هاي میزان شاخص

Specificity,(Accuracy, Positive Predictive Value (PPV),

Negative Predictive Value Sensitivity, (NPV)) به ترتیب
و براي 25/86و 9/93، 6/82، 95، 5/77رادیولوژیست برابر براي

تصاویر اولیه در25/81و9/93، 2/87، 85، 5/77اندودنتیست برابر 
هاي در تصاویر کنتراست معکوس هم شاخص.)2جدول(مشاهده شد 

و 4/91، 2/82، 5/92، 80تشخیصی به ترتیب براي رادیولوژیست
بود75/83و 100، 2/87، 85، 5/82و براي اندودنتیست 25/86

,Specificityکه بین میزان ). 3جدول( Sensitivity, Accuracyو
PPV05/0(دار نبود معنیدو نماي مورد استفاده اختلاف درP>( ولی

دار نسبت به در نماي کنتراست معکوس تفاوت معنیNPVدر مورد 
).5و 4جداول ) (P>05/0(مشاهده شد اولیهنماي 

تصاویر اولیه
AbsoluteCompleteAbsolute

SensitivitySpecificitySensitivitySpecificityNPVPPVAccuracy

5/779580956/829/9325/86رادیولوژیست
5/778585962/879/9325/81اندودنتیست

تصویر با کنتراست 
معکوس

AbsoluteCompleteAbsolute

SensitivitySpecificitySensitivitySpecificityNPVPPVAccuracy

805/92975/962/824/9125/86رادیولوژیست
5/8285855/922/8710075/83اندودنتیست

AbsoluteCompleteتصویر

SensitivitySpecificitySensitivitySpecificity

62/95±62/8514/3±8565/9±75/7841/12±44/1اولیه
12/92±62/8583/2±62/8525/1±25/8143/9±5/2کنتراست معکوس

P-value834-939/01150/0

Absoluteتصویر

NPVPPVAccuracy

87/81±65/9205/5±7/8344/1±74/1اولیه
43/83±62/9513/4±75/8892/2±16/3معکوسکنتراست 

P-value031/0118/0649/0
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گیريو نتیجهبحث
inمطالعات اصولاً vitro سازي با تلاش جهت همسانبه رغم

از جمله اینکه . استهاییشرایط کلینیکی، معمولا دچار محدودیت
در بافت نرم و استخوان طبیعی مجاور با شرایط Xانتشار پرتو 

پرتوتابی در آزمایشگاهی متفاوت است و نیز در شرایط بالینی معمولاً
همچنین احتمال بروز . شود͏زوایاي دقیق و ثابت آزمایشگاهی انجام نمی

شکستگی در دندان به تعداد و زوایاي مختلف و جهات متعدد در ریشه 
پذیر است که عموما قابل تکرار در شرایط آزمایشگاهی ها امکاندندان
. نیست

از عدم و عواقب ناشی VRFباتوجه به اهمیت تشخیص به موقع 
گر با تشخیص به موقع آن، در این مطالعه دقت تشخیصی دو مشاهده

.زمینه تخصصی متفاوت، را ارزیابی کردیم
در این مطالعه از یک پنج قسمتی جهت تشخیص شکستگی 

وCompleteها به دو صورتعمودي ریشه استفاده شد و شاخص
Absoluteصورت ه ها ببیان شاخص.محاسبه شدAbsolute بیانگر

قطعیت وجود شکستگی و یا سالم بودن و معادل با معیار دو قسمتی 
صورت ه ها بدر سایر مطالعات است ولی بیان شاخص) خیر/بله(

Completeي احتمالات را نیز شامل می شودهاگزینه.
ذخیره یا آنالیز تصویر دیجیتال ،هر عملی که سبب بهبود کیفیت

پردازش تصویر در . شودشکلی از پردازش تصویر محسوب می،شود
قالبهاي متنوعی است که دررادیوگرافی دیجیتال شامل روش

Enhancement ي سیستم دیجیتال در اختیار دندانپزشک افزارنرمهاي
ها شامل تغییر کنتراستEnhancementاین .گیرندقرار می

Brightness ،Pseudo color ،Zoom ،NoiseوSubtraction

.)20(هستند
ه شده بایارامختلفهايEnhancementارزش تشخیصی 

بحث برانگیز استتصویربرداري دیجیتاليهاافزارنرم
دیجیتاليهاسیستمبهبودابزارتنهانه .)25-21،14،13،1(

Task specificسلیقه و ذهنیتتجربهبهکفایت آن، بلکهبوده ،
و همکارانTofangchihaدر مطالعه .)14،13(استوابستهگرمشاهده

ي افزارنرمهاي Enhancementبااولیهکه به مقایسه تصاویر ) 13(
Reverse)دیجیتال contrast and colorization) در تشخیص

اولیهریشه پرداختند، نتایج نشان داد که تصاویر شکستگی عمودي

دیگر داشتند و کمترینویژگی و دقت بالاتري نسبت به دو نوع تصویر 
Reverseحساسیت مربوط به تصاویر  contrastضریب همچنین. بود

Interتوافق observer reliability بالاتر ازاولیهبراي تصاویر
در مطالعه حاضر . بودReveres contrastوColorizedتصاویر 

دار حساسیت، ویژگی و دقت اویر کنتراست معکوس به صورت معنیتص
تشخیص شکستگی را افزایش نداد و همچنین ضریب توافق

Inter- observer Reliability کنتراست معکوس اولیه ودر دو نماي
پس بنابراین جهت تشخیص . داري را نشان ندادیاختلاف معن

عنوان مکمل ه باید بکنتراست معکوسشکستگی عمودي ریشه گزینه
.تشخیصی انحصاريروش تکمیلی مورد توجه قرار گیرد نه روش

گونههیچنیز )1(همکارانوKositbowornchaiدر تحقیق 
بزرگنماییافزارنرمازاستفادهباVRFsتشخیصدرتوجهیقابلبهبود

مطالعه دیگريمشابهاین نتایج.داشتن2:1و 1:1،1:2عملکرد زومبا
استفادهNoiseکاهش هايفیلترهیچ یک ازکهکندبیان می، که است

را بهبود ریشهشکستگیتشخیص به وضوح دیجیتال،تصاویردردهش
نیز هیچ ) 26(و همکاران Kamburogluدر مطالعه.)21(بخشد نمی

هاي مورد استفاده براي تشخیص شکستگی Enhancementیک از 
,Pseudo 3D)عمودي ریشه Contrast sharpness, Zoom,

Reverse) ،تشخیصی وي بر روي نتایج تأثیرInter and intra

observer reliabilityنداشتند.
نشان داده شد که ) 27(و همکارانLeeدر مطالعه در مقابل 

داراي Originalنسبت به contrastReverseاستفاده از تصاویر 
دار نبود ولی است که البته از نظر آماري معنیویژگی تشخیص بیشتري

کند و این نتیجه با نتیجه ͏تسهیل میتشخیص شکستگی افقی ریشه را 
.مطالعه حاضر تا حدي مشابهند

براي ) 28(و همکارانKamburogluازيدیگرمطالعه در
انواعازاستفادهباریشه ایجاد شدهتحلیل داخلیضایعات تشخیص

بالاترین درصددرمعکوسکنتراستبا CCDتصاویرمختلف تصویر،
از نظر آماري، تفاوت حالاینبا، قرار داشتندصحیحتشخیص از

.دار نبودمعنی
قدرت تشخیصی دو ) 29(و همکارانWenzelاي از در مطالعه

Highنماي resolution وLowاز دستگاهCBCT (Icat; Imaging

science) باDigora®Optime PSP در رابطه با شکستگی افقی
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، ضمن فراهم CBCTيبالاResolutionتصاویر با. ریشه مقایسه شد
که این در حالی. کردن حساسیت بالاتر، ویژگی بالاتري نیز داشتند

مشابهCBCTتر پایینResolutionمقادیر براي تصاویر با 
DigoraR Optime PSPموارد فوق حاکی از آن است که . گزارش شد

DigoraRقدرت تشخیصی سیستم داخل دهانی Optime PSP که در
Resolutionبا قدرت ،مطالعه فعلی نیز مورد استفاده بوده است

برابري کرده و در نتیجه ابزار تشخیصی ، تقریباCBCTًتر پایین
ي براي انجام این نوع وظایف تشخیصی به شمار مؤثرقدرتمند و 

.رود می
هاي رادیوگرافیک در امر تشخیص کار بسیار طور کلی ارزیابیه ب

قرار تأثیرگر را تحت ي مختلفی مشاهدههاو فاکتورحساسی بوده
، خصوصیات )دیجیتال یا فیلم(سیستم تصویر برداري : از جمله. دهدمی

تصاویر، شرایط مشاهده و مانیتور یا نوع فیلم مورد استفاده، دستکاري
بنابراین علاوه بر روش انتخابی جهت تشخیص .)1(گرتجربه مشاهده
نظر می رسد شرایط بصري نیز در قدرت تشخیص ه ب،ضایعات دندانی

Hintzeو Wenzelدر مطالعهبه طور مثال . گرها دخیل است͏مشاهده

جهت ارزیابی کیفیت درك دندانپزشکان از تصاویر رادیوگرافی ) 30(
دیجیتال تهیه شده، نشان داده شد که بیشتر دندانپزشکان تصاویر با 

جهت تشخیص ترجیح دادند و تغییرات اعمال شده توسط فیلترها را 

قدرت تشخیصی دندانپزشکان، نسبت به کاربرد تصاویر ساده افزایش 
.یافته بود

(White’s effect)با توجه به نوعی خطاي بصري، تحت عنوان 

زمینه سفید و یا که خطاي ایجاد شده در مشاهده اشکال خاکستري در
دهد، دیدن یک بار تصاویر در زمینه سیاه  سیاه را مورد بحث قرار می

تصاویر با (و بار دیگر در زمینه سفید (Original)رادیوگرافی دیجیتال 
Reverseي افزارنرمگزینهتأثیر contrast(تواند از نظر ادراك  می

). 31(واقع شودمؤثري قبلی مشاهده کنندگان هاتصاویر و تجربه
کنتراست معکوس در تشخیص شکستگی عمودي افزارنرمکاربرد 

. داري نسبت به تصاویر اولیه نداردیریشه دندان اختلاف آماري معن
ابزارهاياز تشخیصیافعمنبالاترین براي به دست آوردن 

Enhancement ،خوبی باید بههر سیستممزایا و معایب،هامحدودیت
براي ارزیابی اثربخشیبیشتريمطالعاتبه همین دلیل،. وندشناخته ش

Enhancementبایدمختلفتشخیصیاهدافبرايگوناگون،هاي
.انجام شود

تشکر و قدردانی
دانشکده دندانپزشکی 10-1225نامه شماره این مطالعه از پایان
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